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Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благопол\лlия человека по Пермскому краю

мп

l.

7 Юридический адрес:6l40 l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50

Фактический адрес: бl40l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

4.

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

Место отбора: МАОУ "Школа-интернат ЛЬ 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
г. Перми,6l4030, Пермский край, г, Пермь, ул. Бушмакина, д.26, вода питьевая из в/крана из умывальника
перед обеденным з;lJIом.

5. условия отбора. доставки

Дата и время отбора: 16.02.202З с 12:20 до 12:26

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Корелова Т. В., Врач по гигиене детей
и подростков отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:
ГОСТ 3 l942-20l2 (ИСО l 945 8:2006) " Вода. Отбор проб лля микробиологического zlнал llза",
ГОСТ Р 562З7-20l4 (ИСО 5667-5:2006) "Вода пl..tтьевая. Отбор проб на станI{I.1ях воllогlолго1,с)в|(l,| l.t в

трубопроволных рас предел r,Iтел ьных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Обцr.rе требования к отбору проб".
ИНфОРМаuИЯ Об образuе, дате, времени и месте отбоllа, ФИО и дол)Iil,1остtl отобравulего проб1,, )/словиях
доставки, методе отбора, НЩ на продукцию лредоставлена Заказчиком. ИЛl{ не несёт oTBeTcTBelIllocTb за
достоверность данrtой инtЬормации

условия доставки : соответствуют Нщ

6.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.202З 14:10

!,ополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Санэпидэкспертиза ФБ, Предписание Управления Роспотребналзора по

ПермскомукраюNч l53 от0'7.02.202Зг, Заявление(заявка)Jф881-ЦА от0'7,02.2023г. ПланотбораNg ll7oT
16.02,202Зг,

НЩ, регламентrrрующие объем лабораторных .лспытанлrй: табл. З._5 СанПиI I 1.2.З68_5-2 l "[-t,Iгt.tенl.t.tеские
норматI4вы и требования к обеспечению бе:зоltасносl,t1 и (rлли) безвредLIости для tIeJIoBeKa (laK,r,tl1-1tlB срелы
обитания"

8. Код образца (пробы): б.23.3857

9. Условия проведения испытаний: соответствуетнормативнымтребованиям

1
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l0. НЩ на методы исследований, подготовку проб:
гост З l955.1-20lЗ Вода питьевая. ОбнаруженИе и количесТвенныЙ учет Е. coli и колифOрмных бактерий.
Часть l. Метод мембранной фильтрации.
гост ISO ,7899-2-2018 

Качество воды. Обнаружение и подсчеl.кишечных энтерококков. Часть 2, Метод
мембранной tРильтрации.
мук 4.2. l0l8-0 l "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1
мук 4.2. l0l8-0 l "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2

!!

МУК 4.2.10l8-0l "Са огический анализ питьевой воды.|' п.8.5.2

{,

tlов.|llrяll1ь (tt.,ttt пorl.,tust.ua) tta dосп,tоверносlпl, резульmаmов.

Eclu Ir[ЛЦ tle tlecelу1 ol.tlBell1cпlgeHHocmu за сmаduю оmбора образцов, полу.lенньlе резулt,mапхl1l оmносяmся к
п;lаdосtп е
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l]e,,IcT пil lлзме испытательное обо ние:
.l\ ir

п/п
наименование Заводской

номер
.I\Ъ и дата свидетельства о

поверке / протокола
аттестации

Срок
деЙствия

ло
I рН-метр рН-l50МИ 7 |42 с-в н/3 l -0 5 -2022 l l 600 l 6606

от З1.05.2022
з0,05.202з

2 TepMocr-a,l, суховоздушttый Metrrt-treгt lNE 500 Е5 l0.05з 5 Ns 44/22 от 06.|0.2022 05. l 0.2025
J Терп,lостат с)/ховоздушrlыЙ Memtrrett INE 500 Е5 l0.0540 Ns 26120 от 20.1 1.2020 19,l l .202з

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

IY!!"ift

п/п
Определяемые

показатели Ед. изм.
Результаты

исследований
погрешн./неопD.

Hfl на методы
испытаний

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ll Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Кол образца (пробы) 3857

Структур ное подраздеJlение ИЛ(L{), проволившее испытан ия :

Баtк,герttологиtlеская лаборатория оолд, бl40 l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куriбышева,
тел.: 8(З 42)23 9-34-09, эл. почта: cgepo@rnai l.rLr

даTа наtIала l,lспыт,аний 16.02,202З l4:4jцщз_Едlдзlдррезультата 20.02.202З 10:54

50

1 Е. со li оЕ/l00смЗ не обнаруя<ено гост з l955.1_20lз

2 liол лrфагt.t
БоЕ/l00

смЗ не обнаружено мук 4.2. l018-0l
п.8.5.2

_) )бrцие (обобщенrtые) колиформные бактерии KOE/l00cMj не обнаружено МУК 4.2.10l8-01 п.8.2
4 )бLIiее микробное число (оМЧ) КоЕ/см3 0 MYK4.2.10l8-01 п.8.1
5 )нтерококки КоЕ/l00смЗ не обнаружено гост ISo 7899-2-20|8

ответственный: Лукьягlцева С. д", зав.rцдбораторией

Ф.И.О., должность л}Iца, отRетственного за оформление

до п ол н Й т Ёл ьБЙh н- -*,, б*Й;;;Б
Не требуется.

14ЛЦ не tlecet11 ()l1,1веtllсmвеilllоспlь в случае, еслu ulq

Буракова Щ. д., Bpa.r по общей гигиене

п ped о с m авл ен н (lя заказ|l u KoM,,I,1 оJlс е m

,ffir
,г

OKoH,taHtte протокола

протокол Fle может быть .Iастично воспроизведелI без письменFlого разрешения ИЛI{


